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W dniu 16.1l.2017 r. wpłynęto zapytanie dotyczące of-erty na dostawę ar1ykułów
toaletowych, sfuzących do utrzymania czystoŚci, workow na odpady otaz rękawic

diagnostycznych w 201 8r. DPSB.DAG.3538.3 1 .2017 - dotyczy zadania nr f

Pytan ienr l -poz . l
Prosimy o informacje jakiego koloru
MERCATOR bo posiadamy inne marki
Dostępne kolory:
Niebieski
fiolet

odp.
Zamawiający dopuszcza inne kolory rękawic za wyjątkiem koloru czarnego oraz inne

marki o Ęch samych parametrach.

Pytanie nY 2 - poz. 1
W związku z postępowaniem dotyczqcyrn dostawy ar1. toaletowych sfuzących do utrzymania

czystoŚci, worków na odpady oraz rękawic diagnostycznych w 2018r. zwracam się z prośb4 o

odstąpienie od wymogu posiadania atestu dla rękawic Mercator, poniewaz zgodnie Z

informacją od producenta' rękawice producenta Mercator nie posiadają atestu PZH.

odp.
Zamawiający dopuszcza rękawice nie posiadające atestu PZH a|e wymaga aby produkt

miał atest zgodności umieszczon,v na każdym opakowaniu: z dyrektywą dotyczącą

środków ochrony indywidualnej 89/686/EwG' atesty europejskie normy medyczne

93l4flEEC, atesty chemiczne przepuszczalności zgodne Z normami EN 374-2 i EN 374-3'

atest deklaracji zgodności CE i znak CEo rękawiczki dopuszczone do kontaktu z

żywnością zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (wE) nr 10lf011, uzyskując znak

kiel iszka i widelca dostępny na każdym opakowaniu, uzyskały atest normy

konstrukcyjnej EN 420, uzyskały atest normy na zagrożenia mechaniczne EN 388.

maj4 byc rękawice nitrylowe i czy tylko z firmy
o tych sarnych parametrach.


